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В работе предложен новый подход анализа иммунных комплексов, образующихся в гетерогенных биологических жид-
костях. Метод основан на анализе вклада иммунных комплексов в динамическое светорассеяние, регистрируемое с 
помощью лазерного коррелометра с гетеродинной схемой измерения. На модели сыворотки эмбрионов телят, к кото-
рой добавлены моноклональные антитела к церулоплазмину, продемонстрировано, что предлагаемый подход спосо-
бен регистрировать иммунные комплексы, образующиеся при добавлении антигена в концентрации, превышающей 
150 пг в мл. С помощью иммуноаффинных методов подтверждена правомерность идентификации пиков на гистограм-
мах динамического светорассеяния в качестве соответствующих иммунным комплексам. Для этих целей было исполь-
зовано избирательное удаление иммунных комплексов с помощью стафилококкового белка А, иммобилизованного на 
частицах сефарозы или увеличение размера иммунных комплексов за счет их дальнейшей агрегации с помощью анти-
тел, специфичных для иммуноглобулинов человека. Предлагаемый подход позволяет выявлять иммунные комплексы в 
различных биологических жидкостях.
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In this paper we introduce new approach in formed in heterogeneous biological fluids immune complexes analysis. The approach 
is based on an analysis of the contribution of immune complexes in dynamic light scattering, recorded by laser correlometer 
with heterodyne measurement circuit. We demonstrated our approach sensitivity using embryonic calf serum model in addition 
of monoclonal antibody against hepatocuprein. Proposed approach is capable to detect forming immune complexes by adding 
antigen at a concentration greater than 150 pg/ml. Using immunoaffinity techniques we confirmed the lawfulness of identified 
peaks in the histograms of dynamic light scattering as appropriate immune complexes. For these purposes, we selectively 
removed immune complexes using staphylococcal protein A sepharose immobilized on the particles or increased in size immune 
complexes due to their further aggregation using antibodies specific for human immunoglobulin. The proposed approach can 
detect immune complexes in various biological fluids.
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Введение
Многочисленные аутоиммунные и инфекционные заболева-
ния, в частности, системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит, хронический гломерулонефрит, гепатит В, СПИД, маля-
рия, туберкулез и др., сопровождаются появлением иммунных 
комплексов (ИК) в плазме крови. Иммунные комплексы могут об-
наруживаться в биологических жидкостях организма и без види-
мых патологических изменений. Данные об их концентрации мо-
гут служить основой для прогноза развития патологии [1, 2, 3, 4, 
5, 6]. Кроме того, считается, что одним из блокирующих факто-
ров защитной системы организма при возникновении злокаче-
ственных новообразований являются растворимые ИК, повы-
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шенное содержание которых часто обнаруживается в крови и 
лимфе онкологических больных [7]. 
Иммунные комплексы – это гетерогенные системы, суще-
ствование и функционирование которых определяются межмо-
лекулярными взаимодействиями нековалентного характера. Об-
разование и поддержание структурной целостности иммунных 
комплексов основано на сильных специфических взаимодей-
ствиях между антигенными структурами и множественными ан-
тигенсвязывающими сайтами антител различных изотипов. До-
полнительная их стабилизация может осуществляться за счет 
межбелковых взаимодействий, преимущественно осуществля-
ющихся посредством слабых связей, таких как ионные, диполь-
ные, Ван-дер-Ваальсовы, водородные и гидрофобные связи.
Иммунные комплексы образуются в процессе развития гумо-
рального иммунного ответа на различные провоцирующие фак-
торы и могут свидетельствовать об определенных аспектах это-
го процесса. Состав циркулирующих ИК периферической кро-
ви человека весьма разнообразен: ИК могут содержать достаточ-
но большое количество различных антигенов, иммуноглобулинов 
разных изотипов,  липопротеинов, белков системы комплимента 
(С1, С3, С4), белков коагуляции (плазминоген, протромбин, тром-
боцитарный фактор 4), адгезии (изоформа 1 фибронектина, тром-
боспондин 1, витронектин) и т.д. Вероятно, ИК, обнаруживаемые в 
крови и других биологических жидкостях (синовиальная жидкость, 
ликвор) доноров, отражают не только последствия развития раз-
личных заболеваний, но и индивидуальные особенности самих до-
норов. Появление иммунных комплексов носит защитный харак-
тер, но при определенных условиях может быть источником пато-
логических реакций [8, 9]. Очевидно, что не только выявление ИК, 
но и идентификация антигенов и специфических изотипов имму-
ноглобулинов в их составе – актуальная проблема, решение ко-
торой в дальнейшем будет способствовать развитию диагности-
ческих подходов и выработке стратегий лечения инфекций, ауто-
иммунных и онкологических заболеваний, а также совершенство-
ванию трансплантационной терапии. Информация о компонентах 
циркулирующих ИК может оказаться более значимой, чем инфор-
мация о свободных антигенах и антителах. 
На сегодня основными методами изучения ИК являются двумер-
ный ЭФ и иммунологическое детектирование (Вестерн-блоттинг). 
Для решения этих задач также с успехом применяются комбини-
рованные подходы, основанные на использование двумерного ЭФ 
или жидкостной хроматографии высокого разрешения с последую-
щим масс-спектрометрическим анализом [10, 9]. К сожалению, все 
существующие методы анализа иммунных комплексов сопряже-
ны с их выделением из плазмы крови и других биологических жид-
костей. Это приводит к тому, что анализ распределения популяции 
иммунных комплексов по размерам и входящим в них компонентам 
становится невозможным. Между тем есть основания полагать, что 
такого рода информация могла бы быть полезна как в диагностиче-
ском, так и в прогностическом плане. Цель данной работы состоит в 
том, чтобы продемонстрировать возможность регистрации интакт-
ных иммунных комплексов в биологических жидкостях  с помощью 
динамического светорассеяния.
Одним из перспективных методов для решения таких за-
дач нам представляется метод динамического светорассеяния 
(ДСР), позволяющий без внесения внешних возмущающих воз-
действий получать информацию о распределение частиц по раз-
мерам в полидисперсных растворах, каковыми и являются био-
логические жидкости [11, 12]. Уникальность метода ДСР заклю-
чается в том, что он может регистрировать образование макро-
молекулярных комплексов в сложных биологических системах, 
не прибегая к фракционированию или каким-либо другим про-
цедурам, нарушающим нативные условия, в которых происхо-
дит комлексообразование и, таким образом, получать более до-
стоверную информацию. Радикальное увеличение динамическо-
го светорассеяния с увеличением линейных размеров макромо-
лекулярных образований в сочетании с возможностью оценивать 
их реальные размеры, позволяет регистрировать и идентифици-
ровать образование комплексов различными компонентами био-
логических жидкостей, даже когда  возникающее их количество 
очень невелико.
В данной работе мы продемонстрировали возможности ДСР 
для идентификации иммуных комплексов в плазме перифериче-
ской крови.
Материалы и методы
Подготовка образцов крови для анализа методом ДСР
Мы исследовали плазму крови, полученную в течение пред-
шествующих суток путем стандартного взятия венозной крови у 
доноров.
В качестве антикоагулянта использовали гепарин в конеч-
ной концентрации 50 ед. на мл. Плазму получали путем удаления 
форменных элементов крови центрифугированием при 1500G в 
течение 15 мин. При приготовлении образцов для ДСР измере-
ний плазму разбавляли в 5 раз стандартным изотоничным фос-
фатным буфером (рН 7,2) с ионной силой, соответствующей ион-
ной силе физиологического раствора (150 мМ NaCl), содержа-
щим 10 мM ЭДТА. 
Для удаления иммунных комплексов из плазмы мы использо-
вали иммунно-аффинную седиментацию: к плазме крови добав-
ляли избыток иммобилизованного на сефарозных шариках бел-
ка А (производство Института Пастера, Санкт-Петербург). После 
10-минутной инкубации при комнатной температуре иммобили-
зованный белок А вместе со связавшимися с ним иммуноглобу-
линами удаляли центрифугированием 1000G в течение 10 мин. 
Супернатант, представляющий собой плазму крови, лишенную 
иммуноглобулинов, разбавляли фосфатным буфером. 
Метод динамического светорассеяния
Метод ДСР основан на взаимодействии монохроматическо-
го когерентного излучения со светорассеивающими частицами 
исследуемой биологической жидкости. Информация обо всех 
динамических процессах в изучаемой системе содержится в 
спектре флуктуаций света, рассеянного на частицах в растворе. 
Спектр флуктуаций фототока на выходе фотоприемника совпа-
дает со спектром рассеянного света и описывается кривой Ло-
ренца (лоренцианом). Полуширина лоренциана прямо пропор-
циональна коэффициенту диффузии – D, который, в свою оче-
редь, по формуле Эйнштейна-Стокса (1) связан с гидродинами-
ческим радиусом частиц – R
h
.
                               (1)
  
где D – коэффициент диффузии; 
k
B
 – постоянная Больцмана; 
Т – абсолютная температура; 
µ – вязкость растворителя; 
R – гидродинамический радиус рассеивателей.
Спектр флуктуаций фототока рассеивающих частиц разных раз-
меров, содержащихся в полидисперсных биологических жидко-
стях, представляет собой сумму лоренцианов, полуширина кото-
рых характеризует гидродинамический радиус частиц, а амплиту-
да – вклад частиц данного размера в суммарное рассеяние образ-
ца. Решение обратной задачи методом регуляризации позволяет 
восстановить из спектра флуктуаций фототока гистограмму рас-
пределения по размерам частиц, вносящих вклад в светорассея-
ние (PSD – Particle size distribution). Такая гистограмма состоит из 
столбцов, высота которых отражает процентное соотношение вкла-
да в светорассеяние  компонентов анализируемой биологической 
жидкости. Методология предполагает, что вклад в светорассеяние 
остальных макромолекул и частиц считается пренебрежимо ма-
лым. Следует при этом отметить, что при физическом удалении из 
смеси частиц, вносящих наиболее значительный вклад в светорас-
сеяние, вклад частиц, светорассеянием которых ранее пренебрега-
ли, может стать значимым, что выразится в появлении на итоговой 
гистограмме дополнительных, ранее не видимых столбцов. 
Современная измерительная техника позволяет досточно 
точно измерить спектр флуктуаций интенсивности фототока в 
полосе частот от единиц Герц до 20–50 килоГерц, что в свою оче-
редь позволяет оценить размеры частиц в диапазоне от единиц 
нанометров (2–5 нм) до десятков микрометров. Поэтому шка-
ла размеров частиц спектрометра ДСР выбрана в диапазоне 
1–10000 нм.
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Измерения проводили на лазерном корреляционном спектро-
метре – «ЛКС-03» фирмы «ИНТОКС». Прибор разработан и соз-
дан в Отделении молекулярной и радиационной биофизики Пе-
тербургского института ядерной физики РАН и утвержден коми-
тетом по новой медицинской технике МЗ РФ для определения 
размеров микрочастиц в биологических жидкостях (Сертификат 
RU. C. 39.003. А № 5381). 
При выборе режимов измерений (полоса спектра и количе-
ство циклов накопления) мы руководствовались соображения-
ми о максимально достоверном восстановлении размера частиц 
в интересующем нас диапазоне. Измерения проводили в поло-
се 2048 Гц или 8096 Гц. Согласно [13], наиболее точно восстанав-
ливаются размеры частиц, когда  полоса измерений составляет 
не менее чем 10 полуширин лоренциана, с другой. Для частиц, 
размеры которых колеблются в диапазоне 0,1–1,5 мкм, полуши-
рина лоренцианов лежит в пределах от 20 до 500 Гц, оптималь-
ной будет полоса 8096 Гц при разрешении 4 Гц на канал (2048 
точек спектра). Приведенные выше условия требуют, чтобы «не-
гладкость» спектра составляла не более 0,03. Так как флуктуации 
экспериментальных точек в спектре практически всегда носят 
случайный характер, то можно допустить что величина «неглад-
кости» обратно пропорциональна квадратному корню из количе-
ства копий суммарного спектра. Таким образом, количество ко-
пий накопления должно быть не менее 1000. Для исключения не-
известных факторов мы выбрали эту величину, равной 2000. При 
таких параметрах измерений время, затраченное на исследова-
ние одного образца, составляло около 15 минут.
Необходимо отметить, что особенность DLS подхода, исполь-
зованного в данной работе и позволившего получать устойчивые 
результаты, связана с применением гетеродинной схемы, в от-
личие от гомодинной, используемой в большинстве коммерче-
ских приборов.
преимущества гетеродинной схемы
Повторим, что непосредственно измеряемой в данном под-
ходе величиной является спектр (либо корреляционная функция) 
флуктуации фототока на выходе фоторегистрирующего прибо-
ра. Этот спектр представляет собой результат биений гармоник 
электромагнитных полей друг с другом и сосредоточен в низко-
частотной области, т.е. там, где его очень удобно анализировать 
современными мощными радиотехническими методами. Уже на 
этом уровне, а именно на уровне классификации регистрируе-
мых фотодетектором гармоник электромагнитных полей, возни-
кают два варианта измерения:
1. на фотодетектор попадает лишь свет, рассеянный изу-
чаемой системой. В этом варианте реализуется гомодинный ме-
тод измерения;
2. вместе с рассеянным на фотодетектор попадает и 
часть нерассеянного (опорного) излучения. Этот вариант полу-
чил название гетеродинирования.
В первом случае регистрируется лишь один – рассеянный – 
луч. Во второй схеме предполагается совмещение фронтов двух 
лучей на фотоприемнике (рассеянного и нерассеянного) [14]. 
Именно по первой, более упрощенной схеме, работают почти все 
коммерческие спектрометры ДСР. 
Реализованная нами схема гетеродинирования имеет ряд 
преимуществ, связанных с большей, чем в гомодинной схеме, 
концентрационной чувствительность и устойчивостью к присут-
ствию посторонних сильных рассеивателей  в исследуемом об-
разце. Это позволяет избегать искажений измерений, связанных 
с присутствием посторонних рассеивателей [11].
результаты иследования
Частицы размера иммунных комплексов легко могут быть заре-
гистрированы в плазме крови методом ДСР. Для подтверждения 
этого тезиса достаточно добавить небольшое количество какого-
либо иммуногенного макромолекулярного агента к плазме крови, 
в которой содержатся связывающие его антитела. Если молеку-
лярный вес этого агента и его количество невысоки, то вносимый 
им вклад в динамическое рассеяние образцов плазмы крови бу-
дет пренебрежимо мал и никак не скажется на полученной гисто-
грамме. На рис. 1A приведена гистограмма распределения частиц 
по размерам (PSD) в цельной плазме крови человека. На рис. 1B 
представлена гистограмма того же образца плазмы, из которой 
иммуноглобулины были удалены путем сорбции на иммобилизо-
ванном белке А. Отличается данная гистограмма от предыдущей 
лишь отсутствием пика, с Rh около 100–150 нм, выделенного чер-
ным цветом (удалены иммунные комплексы, связанные белком А). 
Добавление к такой плазме малого количества мелкодисперсного 
хитина не приводит к изменению характера гистограммы (рис.1В). 
Напротив, добавление такого же количества хитина к плазме кро-
ви, не подвергшейся обработке белком А и содержащей иммуно-
глобулины, вызывает радикальное изменение картины динамиче-
ского светорассеяния, связанное с образованием крупных агре-
гатов, хорошо рассеивающих свет (пик черного цвета на рис.1Г). 
Антитела к таким часто встречающимся в инфекционных агентах 
молекулам, как хитин имеются в крови практически всех здоровых 
людей, образуясь в результате иммунного ответа на компоненты 
флоры кишечника. Однако содержание этих антител в крови раз-
личных доноров может существенно различаться. Это несколь-
ко затрудняет возможность оценить потенциальную чувствитель-
ность предлагаемого метода регистрации.
Для оценки концентрационной чувствительности данного ме-
тода мы использовали модель, состоящую из эмбриональной те-
лячьей сыворотки, разбавленной в 10 раз физиологическим со-
левым раствором, рН 7,2. В раствор добавлялись мышиные мо-
ноклональные антитела, специфически связывающие церуло-
плазмин человека. Конечная концентрация антител составля-
ла 0,005 мг/мл. Гибридомная линия клеток, продуцирующих 
эти антитела, была получена в нашей лаборатории. Специфич-
ность связывания антител, содержащихся в данной культураль-
ной жидкости, с церулоплазмином была доказана ранее методом 
Western blot (данные не показаны). Перед тестированием образ-
цы фильтровали через мембрану Omnipor JVWP (JVWP01300) с 
диаметром пор 0.1 мкм. Эта процедура позволяет исключить из 
исследуемого образца частицы с Rh более 100 нм. 
В качестве антигена использовался стандартный церуплаз-
мин (содержащий медь гликозилированный белок с молекуляр-
ной массой 132 кДа), выделенный из плазмы крови человека. 1 мг 
церулоплазмина растворяли в 1 мл стандартного фосфатного бу-
фера. Затем из полученного раствора путем разбавления фосфат-
ным буфером готовили растворы церулоплазмина с концентраци-
рис. 1. гистограммы распределения частиц по размерам исхо-
дной плазмы крови (A), плазмы крови, из которой иммуноглобу-
лины были удалены путем сорбции на иммобилизованном белке а 
(Б), после добавления к такой плазме хитина (В), и исходной плаз-
мы крови после добавление хитина (г). по оси Х – гидродинамиче-
ский радиус частиц в нм, по оси Y – Вклад в интенсивность свето-
рассеяния в %.
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ями 5 мкг/мл, 1 мкг/мл, 50 нг/мл, 10 нг/мл, 4 нг/мл, 1 нг/мл и 0.2 
нг/мл. Образцы фильтровали через мембрану Millipor SVWP с ди-
аметром пор 0,1 мкм и 20 мкл раствора церулоплазмина добав-
ляли к 180 мкл разбавленной эмбриональной телячьей сыворот-
ки, содержащей моноклональные антитела против церулоплазми-
на. Таким образом, конечная концентрация церулоплазмина в об-
разцах культуральной жидкости составляла 0,1 от исходной кон-
центрации образца церулоплазмина.
Измерения размеров частиц проводили на спектрометре 
динамического светорассеяния ЛКС-03 производства ООО 
«ИНТОКС-МЕД» по стандартному протоколу. 
В исходных образцах сыворотки иммунные комплессы отсут-
ствуют и регистрируются в основном частицы с Rh порядка 7 нм 
и 21 нм (рис. 2A). При добавлении к тестируемым образцам церу-
лоплазмина в конечной концентрации 1000 нг/мл (рис. 2Б) резко 
увеличивается вклад частиц с гидродинамическим радиусом по-
рядка 100 нм (выделено черным цветом). Поскольку такие ком-
плексы не образуются в образцах, которые не содержат анти-
тел, связывающих церулоплазмин, то резонно полагать, что они 
представляют собой иммунные комплексы, составленные мно-
жественными молекулами церулоплазмина, связанными между 
собой специфичными к нему молекулами антител. Уменьшение 
концентрации церулоплазмина приводит к снижению доли вкла-
да в рассеяние иммунных комплексов, что представлено в табли-
це 1 и рис. 2В, соответствующем концентрации 160 пг/мл.
При концентрации церулоплазмина менее 80 пг/мл иммунные 
комплексы вообще перестают регистрироваться (рис. 2Д). 
В ситуации, когда мы искусственно добавляем антигенный 
материал к плазме крови или иным биологическим жидкостям, 
возникновение крупных агрегатов, превышающих 100 нм, само 
по себе, может быть однозначно интерпретировано как образо-
вание иммунных комплексов. Иное дело при обнаружении им-
мунных комплексов, предсуществующих в образцах биологиче-
ских жидкостей. В плазме крови и других биологических жидко-
стях содержатся сотни и даже тысячи белков и их агрегатов. В 
этом случае обнаружение рассеивателей какого-либо размера 
не может быть безусловно интерпретировано, как выявление им-
мунных комплексов. Необходима дополнительная информация, 
подтверждающая тот факт, что наблюдаемые агрегаты содержат 
иммуноглобулины.   
Для доказательной идентификации пиков, соответствующих 
иммунным комплексам, на гистограммах динамического свето-
рассеяния образцов плазмы крови мы применили подход, свя-
занный с избирательным удалением иммуноглобулинов и их ком-
плексов путем связывания с белком А, иммобилизованном на се-
фарозных частицах [15]. Хорошо известно, что белок А способен с 
высоким сродством связывать иммуноглобулины различных клас-
сов. При добавлении избыточного количества иммобилизованно-
го белка А с последующим центрифугированием, можно с уверен-
ностью считать, что подавляющая доля иммуноглобулиновых ком-
плексов будет удалена из плазмы. Полученные нами гистограм-
мы ДСР наглядно демонстрируют вклад иммунных комплексов в 
динамическое светорассеяние плазмы крови различных доноров. 
Пример, представленный на рис. 3, демонстрирует вышеопи-
санный подход. На рис. 3А присутствует пик со средним гидро-
динамическим радиусом (Rh) порядка 120 нм и вкладом в рассе-
яние порядка 75% (выделено черным). После добавления к дан-
ной плазме белка А, иммобилизованного на сефарозе, и после-
дующего удаления этого аффинного сорбента центрифугирова-
нием, вклад в рассеяние таких частиц падает до 6% (рис. 3Б), то 
есть более чем на порядок. Таким образом, мы определенно мо-
жем утверждать, что пик на гистограмме соответствующий ча-
стицам с гидродинамическим радиусом Rh порядка 120 нм соот-
ветствует иммунным комплексам. 
Другой прием идентификации пиков, соответствующих им-
мунным комплексам, на гистограмме исходной плазмы заклю-
чается в следующем: добавление в плазму моноклональных ан-
тител специфически связывающихся с иммуноглобулинами че-
ловека приведет к реакции агглютинации добавленных  антител 
с иммуноглобулинами, входящими в состав иммунных комплек-
сов, и как следствие иммунные комплексы будут дополнительно 
агрегировать друг с другом, что вызовет увеличение их разме-
ров. Реализация данного подхода представлена на рис. 4. На ри-
сунке приведена гистограмма плазмы крови. Пик, соответствую-
щий иммунным комплексам, выделен черным цветом.
Как видно из приведенных данных средний Rh данных ча-
стиц увеличился почти в два раза со 120 нм (рис. 4А) до 220 нм 
(на рис. 4Б данный пик выделен крестообразной штриховкой). 
Таблица 1. Концентрационная чувствительность 
описываемого метода по церулоплазмину
Концентрация ЦРП, мкг/мл Вклад в рассеяние ИК, в %
1 48.1
0.2 26.9
0.04 13.4
0.008 6.9
0.00016 2.8
0.00008 Не регистрируется
рис. 2. гистограммы распределения частиц по размерам в исхо-
дной эмбриональной телячьей сыворотке (A), после добавления к 
ней церулоплазмина в концентрации 1000 нг/мл (Б), 160 пг/мл (В) 
и 80 пг/мл (г). по осям то же, что и на рис. 1.
рис. 3. гистограммы распределения частиц по размерам исхо-
дной плазмы крови (A) и плазмы крови, из которой иммуноглобу-
лины были удалены путем сорбции на иммобилизованном белке а 
(Б). по осям то ж, что и на рис. 1.
рис. 4. гистограммы распределения частиц по размерам исходной 
плазмы крови (A) и плазмы крови, после добавления антител к че-
ловеческим иммуноглобулинам (Б). по осям то же, что и на рис. 1.
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И лишь небольшая часть (менее 1%) частиц осталась прежне-
го размера.
Предлагаемый метод позволяет также оценить минималь-
ный уровень антител данной специфичности, который может 
быть выявлен по образованию светорассеивающих иммунных 
комплексов при добавлении соответствующего антигена. В та-
блице 2 представлены результаты измерений добавления спец-
ифических к церулоплазмину антител к эмбриональной телячьей 
сыворотке, содержащей 5 мкг/мл церулоплазмина.
Появление иммунных комплексов измерялось с помощью ди-
намического светорассеяния. Вклад таких комплексов в общее 
светорассеяние образцов, выражен в процентах.
Полученные результаты показывают, что метод позволяет ре-
гистрировать добавляемый белковый антиген вплоть до концен-
трации в несколько сотен пикограмм на мл и наличие специфи-
ческих антител вплоть до концентрации менее 10 пикограмм/мл.
обсуждение
Между тем существенное значение может иметь информация 
о динамике образования ИК, а также их распределение по раз-
мерам и составу. Для этих целей необходим метод исследова-
ния ИК, не связанный с их выделением и разложением на состав-
ляющие. Такой подход представляет не только общенаучный, но 
и большой практический интерес. Он мог бы быть использован в 
качестве дополнительного диагностического и прогностического 
критерия в клинической практике, поскольку образование ИК со-
провождает процессы возникновения и развития различных за-
болеваний. 
Мы продемонстрировали, что метод динамического свето-
рассеяния может быть успешно использован для исследования 
образования ИК в плазме крови и оценки их распределения по 
размерам от десятков до тысяч нанометров. Метод позволяет 
регистрировать ИК как предсуществующие в полученных образ-
цах крови, так и образующиеся при добавлении экзогенных ма-
териалов. В последнем случае он может быть использован для 
тестирования присутствия антител, связывающихся с материа-
лами или фармакопейными препаратами, использующимися в 
медицинской или ветеринарной практике. Это может быть полез-
но в стоматологии, трансплантологии и аллергологии.
Грубая оценка чувствительности метода, предпринятая нами 
в данной работе, показывает, что она сравнима с таковой имму-
ноферментных подходов, широко используемых для определе-
ния белков в плазме крови [16].
Впервые спектроскопия анизотропного светорассеяния была 
применена для решения сходных, но существенно более простых 
задач группой ученых под руководством Г.Б. Бенедека (Benedek 
GB) еще в 80-х годах прошлого века. Это количественный, точ-
ный и чувствительный метод анализа ранних стадий агрегации 
антигенов и антител в реакциях агглютинации [17–20] .
С помощью динамического светорассеяния (измерение ко-
эффициента диффузии частиц в растворе) можно достаточно 
точно определять количество свободных антигенов и антител в 
сильно разбавленных суспензиях, в том числе и в биологических 
жидкостях (сыворотке крови, моче). 
В данной работе нами представлена относительно простая и 
чувствительная методика, позволяющая идентифицировать им-
муноглобулины различных классов и изотипов в составе цирку-
лирующих ИК без нарушения структурной целостности послед-
них и при их минимальных концентрациях. Надеемся, что совер-
шенствование этой методики будет способствовать лучшему по-
ниманию закономерностей образования иммунных комплексов и 
их вклада в различные функциональные и патологические состо-
яния.
Выводы
Предлагаемая работа позволяет сделать вывод о том, что ме-
тод динамического светорассеяния позволяет исследовать им-
мунные комплексы в плазме крови и других гетерогенных био-
логических жидкостях без фракционирования последних на со-
ставляющие. Дальнейшее развитие метода может позволить по-
лучать информацию не только о наличии иммунных комплексов, 
но и о распределении нативных иммунных комплексов по разме-
ру и содержанию составляющих их компонентов.
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Таблица 2. Концентрационная чувствительность описываемого 
метода по антителам, специфичным к церулоплазмину
Концентрация антител к церуло-
плазмину, в нанограммах
Вклад в рассеяние иммунных 
комплексов, в %
1 50,1
0,2 14,5
0,04 4,9
0,008 2,3
0,002 Не регистрируется
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